西溪校区检查情况

一、实验室内务管理不当
1、实验室内脏、乱、差
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    西七101、102室中间走廊

2、实验室内堆放纸箱的易燃物品
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           西七421                        西七502
二、气体钢瓶未固定
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   西七II区141
三、大桶试剂未标识，消防通道不畅
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四、变压器太陈旧，有安全隐患
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五、实验室门被堵
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