华家池检查情况
一、卫生状况明显改善的实验室

1．农学院种子楼三楼
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      304（储藏室）                         302（地面）
二、存在问题

（一）农学院
1．农药所（和平馆）
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 农药合成室：干燥箱与钢瓶距离太近
2．核农所（中心大楼东）
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  中心大楼东219：干燥箱上有易燃物品
（二）转化医学研究院（中心大楼北）
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 421：养老鼠                       503门口：喷淋关不掉
注：转化医学研究院所有应急喷淋系统均不符合相关标准，需整改。
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